Astra Tech Implant System®

Tray- und Bohrprotokoll-Anleitung fur die computergestutzte Chirurgie - Proline

o (®)- Kortikalisbohrer EV-GS 4.8; @ 4,3/4,5
(Cortical Drill EV-GS 4.8, @4.3/4.5)
Art.-Nr. 26008

(®)- Kortikalisbohrer EV-GS 4,8; @ 4,3/4,8

(Cortical Drill EV-GS 4.8, ©4.3/4.8)
Art.-Nr. 26009

(®- Kortikalisbohrer EV-GS 4,2; @ 3,7/3,9
(Cortical Drill EV-GS 4.2, ©3.7/3.9)
Art.-Nr. 26006

(®)- Kortikalisbohrer EV-GS 4,2; @ 3,7/4,2

(Cortical Drill EV-GS 4.2, @3.7/4.2)
Art.-Nr. 26007

- Konischer Bohrer EV-GS 4,2C; 9-13 mm, @ 3,1/4,2
(Conical Drill EV-GS 4.2C, 9-13 mm, @3.1/4.2)
Art.-Nr. 26000

- Konischer Bohrer EV-GS 4,2C; 8-11-15 mm, @ 3,1/4,2

(Conical Drill EV-GS 4.2C, 8-11-15 mm, @3.1/4.2)
Art.-Nr. 26001

o - Konischer Bohrer EV-GS 4,8C;
9-13 mm, @ 3,7/4,8
(Conical Drill EV-GS 4.8C, 9-13 mm, @3.7/4.8)
Art.-Nr. 26002

- Konischer Bohrer EV-GS 4,8C;

8-11-15 mm, @ 3,7/4,8

(Conical Drill EV-GS 4.8C, 8-11-15 mm, @3.7/4.8)
Art.-Nr. 26003

O Implantat-Eindreher EV-GS & 3,6

(Implant Driver EV-GS @3.6)
Art.-Nr. 26016 Implantat-Eindreher Profile EV-GS & 4,2
Implantat-Eindreher EV-GS @ 4.2 (Implant Driver Profile EV-GS @4.2)

(Implant Driver EV-GS @4.2) Art-Nr. 26019
Art.-Nr. 26017 O Implantat-Eindreher Profile EV-GS @ 4,8

O Implantat-Eindreher EV-GS @ 4.8 (Implant Driver Profile EV-GS @&4.8)
(Implant Driver EV-GS @4.8) Art-Nr. 26020
Art.-Nr. 26018

o (®- Kortikalisbohrer EV-GS 3,6; @ 3,1/3,3
(Cortical Drill EV-GS 3.6, @3./3.3)
Art.-Nr. 26004

o (B)- Kortikalisbohrer EV-GS 3,6; @ 3,1/3,6
(Cortical Drill EV-GS 3.6, @3.1/3.6)
Art.-Nr. 26005

O Initialbohrer EV-GS @ 3,6 (Initial Drill EV-GS ©3.6)
Art.-Nr. 26013
EV-Stabilisierungsabutment @ 3,6

Initialbohrer EV-GS @ 4,2 (Initial Drill EV-GS @4.2) O (EV-Stabilization Abutment @3.6)
- ilizati u .

Art.-Nr. 26014
8-11-15 mm Art.-Nr. 26033, 6-9-13 mm Art.-Nr. 26034
Initialoohrer EV-GS @ 4,8 (Initial Drill EV-GS @4.8) .
A EV-Stabilisierungsabutment @ 4,2
rt.-Nr. 26015 I
(EV-Stabilization Abutment @4.2)
8-11-15 mm Art.-Nr. 26035, 6-9-13 mm Art.-Nr. 26036
O EV-Stabilisierungsabutment @ 4,8
(EV-Stabilization Abutment @4.8)
) 8-11-15 mm Art.-Nr. 26037, 6-9-13 mm Art.-Nr. 26038
Proline

Art.-Nr. 26098 - l
——y
Stanze EV-GS @ 3,6 Sechskant-Schraubendreher, manuell
O (Punch EV-GS @3 é) (Hex Driver EV Manual)
Art.-Nr. 26010 ‘ Kurz 20 mm Art.-Nr. 25771, Mittel 31 mm Art.-Nr. 25772
Stanze EV-GS @ 4,2
(Punch EV-GS @4.2)

O (V)- Bohrer EV-GS 3,6; 4,2C (Drills EV-GS 3.6, 4.2C)
6-8 mm Art.-Nr. 26084, 9-11 mm Art.-Nr. 26085, 13-15 mm Art.-Nr. 26086

Art-Nr. 26011 (V)- Bohrer EV-GS 4.2 (Drills EV-GS 4.2)

O Stanze EV-GS @ 4,8 6-8 mm Art.-Nr. 26087, 9-11 mm Art.-Nr. 26088, 13-15 mm Art.-Nr. 26089
(Punch EV-GS @4.8) @ Bohrer EV-GS 4,8C (Drills EV-GS 4.8C)
Art.-Nr. 26012 6-8 mm Art.-Nr. 26090, 9-11 mm Art.-Nr. 26091, 13-15 mm Art.-Nr. 26092

(W)- Bohrer EV-GS 4,8 (Drills EV-GS 4.8)
6-8 mm Art.-Nr. 26093, 9-11 mm Art.-Nr. 26094, 13-15 mm Art.-Nr. 26095

Instrumentenverlangerung
(Instrument Extender)

Art.-Nr. 68015197
O ® Bohrer EV-GS 3,6; 4,2C (Drills EV-GS 3.6, 4.2C)

6-8 mm Art.-Nr. 26072, 9-11 mm Art.-Nr. 26073, 13-15 mm Art.-Nr. 26074

(X)- Bohrer EV-GS 4,2 (Drills EV-GS 4.2)
6-8 mm Art.-Nr. 26075, 9-11 mm Art.-Nr. 26076, 13-15 mm Art.-Nr. 26077

®- Bohrer EV-GS 4,8C (Drills EV-GS 4.8C)
6-8 mm Art.-Nr. 26078, 9-11 mm Art.-Nr. 26079, 13-15 mm Art.-Nr. 26080

®- Bohrer EV-GS 4,8 (Drills EV-GS 4.8)

Bohrer fur Befestigungsschraube
der Bohrschablone

(Drill for Guide Fixation Screw) 'I‘ 6-8 mm Art.-Nr. 26081, 9-11 mm Art.-Nr. 26082, 13-15 mm Art.-Nr. 26083
Art.-Nr. 26050 v
l Drehmomentratsche EV —— )
a (Torque Wrench EV) @ Bohrer EV-GS @ 1,9 WD (Drill EV-GS, @1.9 WD)
I Art.-Nr. 25774 6-8 mm Art.-Nr. 26060, 9-11 mm Art.-Nr. 26061, 13-15 mm Art.-Nr. 26062
I: Ratscheneinsatz, chirurgisch @- Bohrer EV-GS @ 2,5/3,1 WD (Drill EV-GS, @2.5/3.1 WD)
@_ Bohrer EV-GS @ 1,9 ND (Drill EV-GS, @1.9 ND) (Surgical Driver Handle) =4 6-8 mm Art.-Nr. 26063, 9-11 mm Art.-Nr. 26064, 13-15 mm Art.-Nr. 26065
6-8 mm Art.-Nr. 26051, 9-11 mm Art.-Nr. 26052, 13-15 mm Art.-Nr. 26053 || Art.-Nr. 25775 o (@)- Bohrer EV-GS @ 3,1/3,7 WD (Drill EV-GS, ©3.1/3.7 WD)
@_ Bohrer EV-GS @ 2,5/31 ND (Drill EV-GS, @2.5/3.1 ND) — ® 6-8 mm Art.-Nr. 26066, 9-11 mm Art.-Nr. 26067, 13-15 mm Art.-Nr. 26068
6-8 mm Art.-Nr. 26054, 9-11 mm Art.-Nr. 26055, 13-15 mm Art.-Nr. 26056 (2 E @- Bohrer EV-GS @ 3,7/4,3 WD (Drill EV-GS, @3.7/4.3 WD) D t I
@_ Bohrer EV-GS @ 3 1/3 7 ND (Drill EV-GS, @3 1/3 7 ND) § E 6-8 mm Art.-Nr. 26069, 9-11 mm Art.-Nr. 26070, 13-15 mm Art.-Nr. 26071 en S p y
/3, ,03.1/3. 3 .
6-8 mm Art.-Nr. 26057, 9-11 mm Art.-Nr. 26058, 13-15 mm Art.-Nr. 26059 B S I ro n G



Astra Tech Implant System®

Bohrer EV-GS fiir die
Kortikalispraparation -
gerade Implantate

Um den Druck im Knochen um die
Implantatschulter zu reduzieren,
wird entweder der Kortikalisbohrer
(A) oder (B) zur zwingend
notwendigen Praparation der
kortikalen Schicht verwendet.

Die Kortikalisbohrer werden direkt
in der Schablonenhilse gefthrt.
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Bohrprotokoll fir OsseoSpeed EV Bohrprotokoll fUr gerade Implantate

fUr computergestutzte Chirurgie

Es wurde ein einzigartiges Bohrprotokoll
entwickelt, das die angestrebte Primar-
stabilitat des Implantats ermdglicht. Die
Bohrprotokollstrategie zielt darauf ab, das
Implantat bei entsprechender Indikation apikal
mit dem Knochen abzustUtzen oder aber, falls
es dafur keine Indikation gibt, den apikalen
Bereich vom Knochenkontakt zu entlasten.
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Hinweis: FUr das 6-mm-Implantat
gibt es eine gesonderte
Tiefenmarkierung.
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Kortikalisbohrer EV-GS zur Optional

Praparation der Kortikalis -
konische Implantate

Zwingend notwendige Praparation

der Kortikalisschicht, um den Druck im
Knochen um die Implantatschulter zu
reduzieren. Der mit gekennzeichnete
Bohrer wird zur konischen

Praparation der Kavitat verwendet.

Die vorgesehene Praparationstiefe

@ oder (B) muss entsprechend der
Kortikalisdicke ausgewahlt werden.

Dunne Kortikalis
(weniger als 2 mm)

I |

Dicke Kortikalis

Stanze fiir die Praparation
von Weichgewebe

Die Stanze wird fur eine mini-
malinvasive kreisférmige Inzisi-
on im Weichgewebe verwendet.

Initialbohrer

Nach der optionalen Verwen-
dung der Stanze wird der obli-
gatorische Initialbohrer verwen-
det, um die Schleimhaut sicher
zu entfernen. Gleichzeitig wird
der Knochen fur den nachsten
Bohrschritt vorbereitet.

Bohrer EV-GS fiir die
Aufbereitung von
spongidosem Knochen

Bohrer mit mechanischem
Tiefenstopp und Sleeve-on-
drill-System werden fur die
Aufbereitung der Knochen-
kavitat verwendet. Mit der
passenden Aufbereitung
der Knochenkavitat wird die
angestrebte Primarstabilitat
im Knochen fur die Implan-
tatinsertion sichergestellt.
L&nge: in 6-8 mm, 9-11 mm
und 13-15 mm erhaltlich.

ND = Bohrhulse mit
schmalem Durchmesser
WD = BohrhUlse mit
breitem Durchmesser
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Implantat-Eindreher EV-GS
(Implant Driver EV-GS)
Implantat-Eindreher Profile EV-GS
(Implant Driver Profile EV-GS)

Die GS Eindrehinstrumente kédnnen nur in
einer einzigen Position im Implantat arretiert
werden. Zwei Rillen am Bohrerschaft

weisen auf die entsprechenden Implantat-
langen 8-11-15 mm und 6-9-13 mm hin. Der
Implantat-Eindreher EV-GS hat 6 Rillen.

Eine der sechs ist groBer und indiziert die
,One-position-only“-Position flr praoper-
tiv angefertigte Atlantis Abutments. Der
Implantat-Eindreher Profile EV-GS hat eine
Kerbe, die die Richtung der Neigung des
Profile EV-Implantats anzeigt.

Praparation von spongiésem Knochen -
bei mitteldichtem oder dichtem Knochen

V-Bohrer EV-GS (V-Drill EV-GS) -
apikale Praparation

Nach Eréffnung der marginalen Kortikalisschicht mit
dem Kortikalisbohrer (&), (B) oder dem konischen
Bohrer &9 wird der (V)-Bohrer zur Entfernung der
apikalen Stufe der Osteotomie verwendet.

Der @-Spiralbohrer GS wird in den meisten
Situationen unbedingt empfohlen, um den apikalen
Knochenkontakt zu entfernen und dadurch das
Risiko fur hohes Insertionsdrehmoment und
periapikalen Knochendruck zu reduzieren.

Hinweis: Bei konischen Implantaten bezieht sich die
Farbe auf den Durchmesser des Implantatkorpers.

X-Stufenbohrer GS (X-Step Drill GS) -
Koérper- und apikale Praparation

Nach Eréffnung der marginalen Kortikalisschicht
mit dem Kortikalisbohrer (B) oder dem konischen
Bohrer () bis Level B wird der (X)-Stufenbohrer in
Situationen mit dichtem Knochen zur Verbreiterung
der gesamten Osteotomie, d.h. des Kérper-Anteils
der Osteotomie und zur Entfernung des apikalen
Knochenkontakts verwendet.

Bohrprotokoll fir konische Implantate g

|
Optional

Weicher Knochen
m 7. B. posteriorer Oberkiefer.
= Die abgestufte Osteotomie, die

einen apikalen Knochenkontakt
gewahrleistet, bleibt erhalten.
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Hinweis: Bei konischen Implantaten bezieht sich die
Farbe auf den Durchmesser des Implantatkorpers.

Mitteldichter Knochen

= Uberwiegende Mehrzahl der
Falle.

m Der apikale Teil der
Osteotomie wird mit dem
-Bohrer verbreitert.

Dichter Knochen
m Z. B. anteriorer Unterkiefer.

= Die apikalen und Koérper-Anteile
der Osteotomie werden mit dem
-Bohrer verbreitert.

Dentsply
Sirona

Auch wenn die Symbole “ und ™ nicht tberall verwendet werden, verzichtet Dentsply Sirona nicht auf seine Markenrechte. 32670596-DE-1808 © 2018 Dentsply Sirona. Alle Rechte vorbehalten.



